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HIOKI ST5540, ST5541 메모리 저장 데이터 취득 소프트웨어  ST5540Memory 

HIOKI E.E. CORPORATION 

 

<개요> 

누설전류시험기 ST5540, ST5541 본체에 저장되어 있는 데이터를 PC 로 취득하는 

소프트웨어입니다. 

취득한 데이터는 CSV 파일로 출력할 수 있습니다. 

 

<작동 환경> 

・Windows 7(32bit/64bit), 8(32bit/64bit) 

이 소프트웨어는 .NET Framework2.0 을 사용하여 작성되었습니다. 

.NET Framework2.0 (2.0 - 3.5) 이 PC 에 설치되어 있지 않은 경우 별도로 .NET 

Framework2.0  (2.0 - 3.5) 을 다운로드하여 설치하여 주십시오. 

 

<설치 및 삭제> 

Setup.exe 를 실행시켜 지시에 따라 설치하여 주십시오. 

이미 설치되어 있는 경우 오류가 나타날 수 있습니다. 

다시 설치하시려면 일단 제어판에서 파일을 삭제한 후 다시 설치하여 주십시오. 

삭제를 원하시면 제어판에서 삭제하여 주십시오. 

 

<사용방법> 

1.PC 와 ST5540, ST5541 을 USB 또는 COM 포트 (cross cable)로 연결해 주십시오. 

 시험기 본체 전원을 켜 주십시오. 

2. 프로그램을  기동시킵니다. 

3. 설정 메뉴에서 COM 포트를 시험기가 연결되어 있는 COM 포트로 설정하여 

주십시오. 

 AUTO 로 설정하면 데이터 취득 시 자동으로 검색합니다. 

4. 저장 데이터 취득 버튼을 눌러 데이터를 읽어주십시오. 

5. 저장 버튼을 눌러 CSV 파일에 데이터를 저장할 수 있습니다. 

6.[ 파일 ] - [ 파일 열기] 메뉴에서 저장된 CSV 파일을 열 수 있습니다. 

 

<저작권> 

이 프로그램의 실행 파일 및 문서에 관한 저작권은 HIOKI E. E. CORPORATION 이 

소유하고 있습니다.  

 

<사용 조건> 
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저작권자의 허락없이 영리목적의 소프트웨어나 서적으로 번들 및 판매 행위를 할 수 

없으며, 저작권자에 의한 허락없이 본 제품을 개조하는 행위를 할 수 없습니다. 

 

<사용 책임> 

이 프로그램은 무상 소프트웨어입니다.  사용자의 책임 하에  자유롭게 사용하셔도 

됩니다. 

이 소프트웨어를 사용한 결과에 대해서는 당사는 일절 책임을 지지 않습니다.  

 

<이력> 

2014/09/12 Ver1.0.1.0 

영어, 한국어 대응 

 

2013/11/06 Ver1.0.0.0 

Release version 
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